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Die Gebrauchsanweisung ist vor der Anpassung sorgfaltig zu lesen.
Beachten Sie alle Anweisungen, besonders die Sicherheitshinweise.
Nur eine gewissenhafte Anpassung garantiert die saubere Funktion.

1. Zweckbestimmung
Die Hiiftgelenkorthese CoxaPort ist ausschlieRlich zur orthetischen Versorgung des
Hiiftgelenks einzusetzen.

2. Technische Daten

* Anatomisch geformte Kunststoffkomponenten, perfekt anpassbar

*  Modulsystem, welches den Ersatz und die Anpassung der Komponenten erlaubt

* Abduktion/Adduktionin 7,5°-Schritten einstellbar

* Flexion-Extension von 0° bis 120° in 15°-Schritten einstellbar

* Die Gelenke sind mit einer speziellen Biegung gefertigt, so dass mehr Platz
zwischen dem Gelenk und Hiifte bleibt.

* Durch den Einsatz des Doppelgelenkadapters kann die Lage der Oberschenkel-
komponente medial oder lateral korrigiert werden.

2.1 CPH CoxaPort Hiiftteil
(Hiftschale aus Kunststoff inkl. Verschluss)

Bestell-Nr. Groke Seite Artikelnummer

2.2 CPHP CoxaPort Hiiftpolster
(Einklettbares, zweiteiliges Polster in schwarz)

Bestellnummer GroRe Seite Artikelnummer

2.3 CPO CoxaPort Oberschenkelteil
(Oberschenkelschale aus Kunststoff inkl. Verschliisse)

Bestellnummer




2.4 CPOP CoxaPort Oberschenkelpolster
(Einklettbares, einteiliges Polster in schwarz)

Bestell-Nr. GroRe Seite Artikelnummer

2.5 CPG CoxaPort Gelenk
(Inkl. 4 Schrauben, Inbussschliissel)

Bestell-Nr. GroRke Koérpergrie Artikelnummer

2.6 Ersatzteile fiir CoxaPort

Bestell-Nr. Bezeichnung Artikelnummer

3. Indikationen/ Kontraindikationen
Indikationen:

Vor und/ oder nach chirurgischem Eingriff (Arthroplastik oder Hiiftrevision)

Nicht operierbarer oder nicht ausreichend abgeheilter Oberschenkelhalsbruch
Kontrolle der Abduktion und der Streckung-Beugung bei Patienten mit
potentiellem Gelenkproblem

Kontraindikationen:

nicht bekannt

4. Allgemeine Sicherheitshinweise

N

Das Produkt sollte keinen Druck auf Korperteile ausiiben, die Verletzungen,
Schwellungen oder Tumeszenzen aufweisen.

Das Produkt sollte nicht zu stark festgezogen werden, damit sich keine
Druckstellen entwickeln oder darunter liegende Nerven und/oder BlutgefdlRe
abgedriickt werden. Es wird empfohlen, ein Kleidungsstiick darunter zu tragen,
sodass der direkte Kontakt mit der Haut vermieden wird.

Wenden Sie sich bei Zweifeln iiber die Art der Anwendung bitte an Ihren
Orthopédietechniker.

Die auf dem internen Etikett angegebene Zusammensetzung bitte genau
durchlesen.

Das Produkt sollte nicht in der Ndhe von offenem Feuer oder starken
elektromagnetischen Feldern verwendet werden.

Es wird empfohlen, unter dem Oberschenkelteil einen Kniestrumpf anzuziehen und
einen Sportschuh zu tragen.

Das Produkt wurde fiir die angegebenen spezifischen Indikationen entwickelt,
muss drztlich verschrieben und von einem Orthopddietechniker angelegt werden,
der als Ansprechpartner fiir die richtige Anwendung sowie fiir die
sicherheitsrelevanten Informationen im Hinblick auf die individuellen
Anforderungen des Patienten fungiert.

Voraussetzung zur Gewdhrleistung der Wirksamkeit, Vertrdglichkeit und der
korrekten Funktion ist das gewissenhafte Anlegen der Orthese.

Jede eventuelle Anderung der Struktur oder der Einstellung muss von einem Arzt
verordnet und von einem Orthopddietechniker ausgefiihrt werden.

Die Produkthaftung erlischt bei unsachgerechter Verwendung oder Anpassung.

Die Orthese ist dazu bestimmt, nur von einem Patienten verwendet zu werden,
andernfalls haftet der Hersteller im Sinne der Verordnung liber Medizinprodukte
nicht.



Bei hypersensiblen Patienten kann es bei direktem Kontakt mit der Haut zu
Rétungen oder Reizungen kommen.

Sollten Schmerzen, Schwellungen, Tumeszenzen oder andere ungewohnliche
Reaktionen auftreten, wenden Sie sich bitte sofort an Ihren Arzt.

Die orthopddische Wirksamkeit des Artikels ist nur dann gewdhrleistet, wenn alle
Komponenten verwendet werden.

5. Anwendung
5.1 Anlegen des Hiiftteils:

Die vier Schrauben der Lumbalklemmen des Hiiftteils lockern (jedoch nicht
vollstdndig herausdrehen).

Die vordere Schnalle des Hiiftteils 6ffnen.

Das Hiiftteil so anlegen, dass die Aufnahme fiir die Gelenkschiene auf der
Mittellinie der Hiifte des Patienten liegt (s. Abb. 1); anschlieRend denselben
Vorgang beim Hiiftteil der Gegenseite durchfiihren.

Kontrollieren, dass das Hiiftteil auf dem Beckenkamm aufliegt und die Orthese eng
an der Taille anliegt.

Auf die Orthese einen schwachen Druck ausiiben, so dass sie gut an der Hiifte
anliegt, und die vier Schrauben der Lumbalklemme festziehen (dieser Vorgang
sollte am besten von zwei Personen durchgefiihrt werden) (s. Abb. 2).
Kontrollieren, dass das Verbindungsband genau in der Mitte liegt (dies kann mit
Hilfe der Kerbenim Verbindungsband erfolgen).

Den Bauchgurt auf die entsprechende Lénge einstellen und einhaken (s. Abb. 3).
Bei Bedarf eventuell {iberstehende Teile abschneiden und den Rand vorsichtig mit
einer kleinen Flamme verschmelzen.

Abb. 1 Abb. 2

5.2 Einstellung der Gelenkschiene:

» Die durchsichtige Schutzkappe entfernen, nachdem zuvor die entsprechende
Befestigungsschraube herausgedreht wurde (s. Abb. 4).

» Die Flexion-Extension gemalR drztlicher Verordnung einstellen.

» Die Schrauben herausdrehen, den gewiinschten Flexions-/Extensionsgrad ein-
stellen und die Schrauben wieder eindrehen (s. Abb. 5).

» Diedurchsichtige Schutzkappe wieder aufsetzen und mit der entsprechenden
Schraube befestigen.

» Die Schraube des Abduktions-/Adduktionsgelenks so weit lockern (nicht
vollstdndig herausdrehen), dass sich die beiden Teile der Schiene frei drehen
konnen (s. Abb. 6).

5.3 Anbringung der Gelenkschiene an der Hiiftschale (s. Abb. 7):

» Die Anbringung erfolgt mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben; die Schrauben
nicht festziehen.

» Das Flexions-/Extensionsgelenk so ausrichten, dass sein Mittelpunkt auf dem
Oberschenkelhalskopf liegt (zur exakten Ausrichtung kann der groRRe Rollhiigel
(Trochanter major) als Bezugspunkt genommen werden); die beiden
Befestigungsschrauben an der Hiiftschale festziehen.
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5.4 Anbringung der Oberschenkelschale:

» Die Aufnahme fiir die Gelenkschiene muss seitlich liegen.

» Sicherstellen, dass die Oberschenkelschale medial auf dem Condylus aufliegt und
der Abstand proximal der Leiste mindestens drei bis vier Finger betrdgt.

» Die Oberschenkelschale mit den entsprechenden Klettbdandern schlieRen; die
Klettbdnder zuvor auf die richtige Linge einstellen (s. Abb. 8). Bei Bedarf
eventuell Uberstehende Teile abschneiden und den Rand vorsichtig mit einer
kleinen Flamme (Feuerzeug) verschmelzen.

* Die Aufnahme fiir die Gelenkschiene entsprechend der Gelenkschiene ausrichten.

* Die Schiene an der Oberschenkelschale mit den beiden mitgelieferten Schrauben
befestigen. Die Schrauben festziehen (s. Abb. 9).

Abb. 8 Abb. 9

5.5 Einstellung der Adduktion/Abduktion (s. Abb. 9):

e Die Extremitdit gemdR &rztlicher Verordnung in  Abduktions- oder
Adduktionsposition bringen.

* Um die gewiinschte Stellung zu fixieren, die Schraube des Adduktion/
Abduktionsgelenks festziehen.

ACHTUNG: Wird die Orthese bei einem bettldgerigen Patienten angelegt wird
empfohlen, die Einstellung der Hiiftschale folgendermaRen vorzunehmen:

1. Beim Patienten die Ldange des hinteren Taillenumfangs (zwischen den Mittellinien
der Hiiften) messen

2. Die vier Schrauben der Lumbalklemmen der Hiiftschale lockern (jedoch nicht
vollstdndig herausdrehen). Die Hiiftschale so einstellen, dass der Abstand (gemessen
am AulRenumfang) zwischen der Aufnahme fiir die Gelenkschiene und dem Mittelpunkt
der gegeniiberliegenden Beckenhilfte gleich dem halben Taillenumfang des
Patienten, erhoht um 3-4 cm, ist. Die Schrauben der Lumbalklemmen festziehen; mit
Hilfe der Kerben auf dem Verbindungsband l3sst sich dieses zentrieren

3. Die Winkelstellung der seitlichen Schalen der Hiiftschale gegeniiber dem
Verbindungsband ist nach AugenmaR zu bestimmen, bis der Patient wieder aufstehen
kann

6. Wartung und Reinigung

Nicht bleichen

@ Keine chemische Reinigung

Nicht biigeln ® Nichtim Trockner trocknen
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Waschanweisung:

Polster: Von Hand in handwarmem Wasser (max. 30°C) mit neutraler Seife
waschen, griindlich ausspiilen.

Nichtin der Nahe von Warmequellen trocknen lassen.

Feste Teile: Mit einem Schwamm mit handwarmem Wasser (max. 30°C) und
neutraler Seife abreiben. Mit einem Lappen trocknen.

In regelmdRigen Abstdanden kontrollieren, dass die Schrauben fiir die
Flexions-/Extensions- sowie die Abduktionseinstellung festgezogen sind.
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7. CE-Konformitdt

Die Produkte erfiillen die Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 des
Europdischen Parlaments und des Rates (MDR) und sind mit dem CE-Zeichen versehen.
Alle auftretenden schwerwiegenden Vorfdlle im Zusammenhang mit dem Produkt sind
an Uniprox bzw. den Hersteller Orthoservice AG sowie an die zustandige Behdrde des
Mitgliedstaates zu melden.

8. Gewdbhrleistung
Nur unter den vorgenannten Bedingungen besteht Gewdhrleistung gemdR den
Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB) der Uniprox GmbH & Co. KG.

9. Entsorgung
Das Produkt und seine Bestandteile nach dem Gebrauch sachgerecht entsorgen.

Ihre Fragen richten Sie bitte an:
Technischer Service  0800-001 05 41*

Kundenservice 0800-001 05 40*
Telefax 0800-001 05 45*
E-Mail info@uniprox.de

* kostenfrei innerhalb Deutschlands



